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       Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. 
ul. Szpitalna 5, 78-320 Połczyn-Zdrój 

Połczyn-Zdrój, dnia 26.02.2021 r.
Pytania i odpowiedzi do
w postępowaniu o udzielenia zamówienia:

„Dostawa wraz z montażem sterylizatora parowego dla Przyjaznego Szpitala w

Połczynie Zdroju Sp. z o.o. (1/ZP/2021)
1.Prosimy o dopuszczenie do postępowania sterylizatora o nieznacznie głębszej konstrukcji 1100 mm co nieznacznie odbiega od zadanych 1018,5mm(970+5%).

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

2.Prosimy o dopuszczenie do oceny sterylizator bez przewężeń światła komory utrudniających utrzymanie w czystości wnętrza komory. Przewężenie komory wskazuje na konkretnego producenta.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

3.Prosimy o dopuszczenie do oceny sterylizator z komorą o grubości ściany 5 mm.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

4.Dotyczy „wodowskazu”. Prosimy o dopuszczenie sterylizatora kontrolującego poziom wody w wytwornicy za pomocą czujników. System sterowania pozwala na automatyczną reakcję urządzenia w przypadku zbyt niskiego poziomu wody. 

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

5.Zamawiający wymaga autoryzowanego serwisu producenta na terenie swojego województwa. Zapis ten w rażący sposób narusza PZP. Ewentualnym kryterium dla Zamawiającego może być czas reakcji serwisu na zgłoszoną usterkę i czas dojazdu/naprawy. Mając na uwadze powyższe prosimy o wykreślenie tego wymogu z SIWZ.
Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza lokalizację autoryzowanego serwisu producenta na terenie innego województwa, pod warunkiem spełnienia czasu reakcji serwisu, zgodnie z zapisami w umowie.
